
Neue Verpackung – neue Anwendung

Kunden-Service Diabetes: Tel. 0800-45826636 (kostenlos) oder 0800-GLUCOMEN

GlucoMen®Sensor Teststreifen
PZN 0495645

geeignet für  
die Blutzuckermessgeräte GlucoMen® PC
und GlucoMen® GlycÓ

Anwendung:
Bitte beachten Sie, dass sich durch den veränderten Sensoraufbau die Handha-
bung leicht geändert hat.  

1. Führen Sie den Teststreifen in das Gerät ein. 
2. �Das Gerät schaltet sich ein. Vergleichen Sie den Code mit der Angabe auf der Teststrei-

fendose und stellen Sie diesen ggf. ein.
3. �Neu: Halten Sie den Teststreifen mit der schmalen Kante an den Blutstropfen.
4. �Das Blut wird automatisch eingesaugt. 
5. �Der Countdown der Blutzuckermessung beginnt.
6. Nach 30 Sekunden erscheint Ihr Blutzuckerwert auf dem Display. 



Nachfolgend finden Sie die Änderungen im Detail

Jetzt nur 1 Teststreifendose:

Statt 2x25 Teststreifen erhalten Sie ab sofort  

1 Teststreifendose mit 1x50 Sensoren.

Ihr Vorteil:  Die Haltbarkeit der Teststreifen verlängert  

sich nach dem Öffnen auf 3 Monate (bisher 2 Monate). 

Neue Teststreifentechnologie:

Durch eine Veränderung im Aufbau des Teststreifens wird das Blut  

leichter in den Streifen eingezogen.  

Das äußere Erscheinungsbild der Teststreifen ist dadurch verändert.  

Das Messprinzip und die Messdauer bleiben uverändert.

Ihr Vorteil:  Schneller Bluteinzug.
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